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摘要 : 根据高精度非球面补偿加工的要求 ,提出一种高精度非球面测量及数据处理系统. 系统基于工控 PC 机和
Windows98 操作系统 ,用 Visual C + + 作为开发工具 ,完成了硬件设计、数据采集、数据处理和非球面测量误差的评
价. 通过实验得到测量系统的随机误差 ,验证了系统的可靠性.
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相对较小 ,不宜用于现场的在线检测[1 ] .
现有的非球面工件加工一般有以下几种方法 :














1 . 1 　测量系统原理
在非球面加工中 ,由于砂轮的形状精度、尺寸精
度及机床误差的影响 ,实际加工无法完全按理想曲




加工系统生成 NC 程序 ,进行数次反复的补偿加工 ,
达到目标精度.
　图 1 　非球面工件表面误差
　Fig. 1 　Surface error of aspheric workpiece
1 . 2 　测量系统硬件
测量系统硬件配置如图 2 所示. 系统采用高精
度激光位移传感器来测量非球面工件的 z 轴误差 ,
其测量范围为 (30 ±2) mm ;采用 16 位数据采集模
块 ,是集采样、保持、A/ D 转换于一体的采集卡 ,采
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　图 2 　测量系统硬件结构
　Fig. 2 　The hardware structure of the measuring
system




2 . 1 　数据采集
激光传感器固定在非球面加工中心砂轮的外周













2 . 2 　程序界面
程序运行界面采用 Visual C + + 编制 ,如图 3 所
示. 界面实时显示采样波形图 ,并显示当前采样值.
2 . 3 　测量方案分析
根据加工需要 ,检测臂所走的轨迹 (虚线所示)
可以有如下 3 种形式 ,如图 4 所示. 其中 , h1 , h2 ,
h3 : 传感器测量零位 , z 1 , z 2 , z 3 :传感器测量值.
图中设顶点在坐标原点的非球面母线理论方程
为 :
z = f ( x ) (1)
测量范围小于传感器范围时 ,采用测量方式
(a) . 传感器走平行于 x 轴的轨迹 ,检测臂每走一个
　图 3 　程序界面
　Fig. 3 　Program interface
　图 4 　三种测量方式比较
　Fig. 4 　Comparision of three measuring models
脉冲当量 x ,便测得一个 z 1 ,则所要的表面形状误
差可由下式表示 :
Δz 1 = z 1 - z′- h1 (2)
式中 z′:根据理论方程计算出来的采样点 z 值
当所加工非球面的高度差超过传感器的测量范
围时 ,采用测量方式 (b) ,此时传感器走非球面轨迹 ,
所需的表面形状误差由下式表示 :
·043· 厦门大学学报 (自然科学版) 　　　　　　　　　 　　　　　　　　2004 年
© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net
Δz 2 = z 2 - h2 (3)
考虑到非球面表面评价的需要 ,采用测量方式
(c) . 此时 ,传感器不但走非球面轨迹 ,而且其测量光
线与非球面表面保持垂直 ,所测得的数据为非球面
法向数据 ,所需的表面形状误差可由式 (4)表示.
Δz 3 = z 3 - h3 (4)
3 　测量误差分析





等 ;测量方式误差 :测量方式 (a) ,传感器运动自由度
为 1 ,将引入一个方向的轨迹误差. 测量方式 (b) ,传
感器运动自由度为 2 ,将引入一个径向误差和一个















给定一个误差限 W ,若 t 时刻的采样值为 z t ,
预测值为 z′t ,当 z t - z′t > W ,则认为此采样值是奇
异项 ,应剔除 ;而以预测值 z′t取代采样值 z t ,预测值
采用一阶差分方程推算 :
z′t = z t - 1 + ( z t - 1 - z t - 2) (5)
式中 z′t : t 时刻的预测值
z t - 1 : t 时刻前一个采样点的值
z t - 2 : t 时刻前两个采样点的值
当采样频率大于被测量变化的最高频率时 ,这







4 . 1 　截面数据最小二乘法
Δz = a0 + a1 x
1 + a2 x
2 + ⋯+ an x
n (6)
式中 a0 , a2 , ⋯, an 为多项式拟合系数.
拟合多项式的次数由加工精度及机床精度确
定 ,拟合次数越高 ,拟合误差越小. 由离散数据确定
以下方程组.
Δz 0 = a0 + a1 x
1
0 + a2 x
2
0 + ⋯+ an x
n
0
Δz 1 = a0 + a1 x
1
1 + a2 x
2




Δz m = a0 + a1 x
1
m + a2 x
2





x i :采样点 x 轴坐标
根据最小二乘法原理把式 (7) 整理成以系数为
未知数的线性方程组 :
∑Δz i = a0 ∑1 + a1 ∑x i + ⋯+ an ∑x
n
i
∑x iΔz i = a0 ∑x i + a1 ∑x
2




∑x niΔz i = a0 ∑x
n + 1







由于Δz i 绝对数值较小 ,为避免方程组病态 ,求
解矩阵方程按高斯全主元法进行求解.




采用 2 种拟合公式进行最小二乘拟合 :1) 用一
般正交多项式作为基底函数进行曲面拟合 , 2) 用
zernike 多项式作为基底函数进行曲面拟合[5 ] . 综合
比较 2 种处理方法的优缺点并选定其一 ,是本文研
究的重点内容.
4 . 3 　数据处理流程图
数据处理程序是在 Visual C + + 工作平台上开
发的 ,程序框图如图 5 所示. 图中的标度变化是指把
激光传感器测得的电压量转换为位移量 ,生成表面
形状误差数据即是求出Δz i .
4 . 4 　数据处理实例
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　图 5 　数据处理程序框图





Tab. 1 　Data processing parameters
No. a0 a1 a2 a3
1 5. 39e - 5 - 5. 66e - 6 8. 00e - 8 2. 71e - 9
2 1. 92e - 3 - 5. 44e - 5 - 8. 74e - 7 - 1. 33e - 8
No. a4 a5 a6 σ/ mm
1 3. 94e - 11 1. 60e - 13 1. 96e - 16 7. 19e - 5









1 10 230 2 300 0. 1
2 10 230 2 300 0. 1
图 6 所示. 图中曲线 1 为泰勒2霍普森现场测量数
据 ,曲线 2 为数据处理后误差曲线. 采用 6 次多项式
拟合 ,多项式系数、拟合标准方差及其它参数如表 1
所示. 从实验结果可知 ,当多项式拟合次数达到 6 次
或 6 次以上时 ,拟合标准差可控制在 0. 2μm 以内.
　图 6 　实测数据和拟合数据曲线
　Fig. 6 　Data on line and the fitted curve
　图 7 　系统随机误差曲线
　Fig. 7 　Random error curve of measuring system
5 　系统可靠性评价
为了评价本测量系统的稳定性 ,进行随机误差
测量实验. 模拟现场测量过程 ,实验分四组进行 ,每
组测量 10 次 ,每次采集 2 300 个数据点 ,每点模拟
测量间隔为 0. 1 mm.
测量样件 :2 为表面粗糙度为 50 nm 的半透明
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非球面工件 ;1 为表面粗糙度为 5 nm 的镜面非球面
工件. 图 7 (a)为传感器测量方向与加工轨迹平行的




的测量方式 ,随时间增加 ,表面粗糙度为 5 nm 的工
件 ,随机误差达到 0. 7μm ;表面粗糙度为 50 nm 的
工件 ,误差小于 0. 32μm. 对于传感器测量方向与加
工轨迹垂直的测量方式 ,随时间增加 ,表面粗糙度为
5 nm 的工件 ,随机误差为 0. 6μm ;表面粗糙度为 50
nm 的工件 ,误差达到 0. 48μm. 本测量系统实际所
测工件为表面粗糙度 50 nm 的非球面工件 ,实验结
果表明 ,平行测量是较好的测量方式 ,测量系统的随




量 ,硬件实现简单 ,经济性好 ,且可对任意面形的非
球面工件进行测量 ,通用性好 ,尤其适用于大口径非
球面工件在半精加工阶段的检测.
通过实验表明 ,本测量系统随机误差在 0. 4μm
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Study on Data Collection and Processing System of High2precision
Aspheric Surface Measured
XIE Ren2ning , GUO Yin2biao , HUAN G Hao
(Dept . of Mechanical and Electrical Engineering , Xiamen Univ. , Xiamen 361005 , China)
Abstract : According to the requirement of the high precision aspheric surface compensation manufacturing , a
high precision measurement and data processing system was designed and regulated. It is based on industrial PC
and Windows98 operating system. Using the development tool of Visual C + + , system hardware design , data
collection and processing , and measurement error evaluation of aspheric surface have been finished. In order to
testify the reliability of measurement system , the random error of system is obtained by experiment .
Key words : aspheric surface ; manufacturing accuracy ; measurement ; data processing ; error compensation
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